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Alteracoes na interface do utilizador
Verséao do software v1.0 Sara Plus PCB
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Se, durante 0 movimento, a indicagcao da bateria cair de carga elevada
para uma ou nenhuma barra, a bateria comeca a deteriorar-se (ainda pode
ser utilizada até estar totalmente descarregada). Substitua e carregue
totalmente a bateria.

Note que o sinal sonoro de indicagéo de bateria descarregada foi reduzido
para dois segundos apos a libertacao de todos os botdes.

Overload
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Se ocorrer sobrecarga, nao € possivel iniciar o movimento na mesma
dire¢cao durante quatro segundos.
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Se o indicador da bateria estiver a piscar, considera-se que a bateria esta
gasta. Substitua e recicle a bateria de acordo com as diretrizes locais.
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