
1 2

ポンプの電源を入れる
と、時間単位で表示され
ます。(12 h)

コントロールボタン（右）
を押すと、分単位で表示
されます。

分単位の表示は5秒間表示
されます（-14 = 14分）。

時間単位での表示は自動
的に再開されます。 
圧縮時間 = 12時間14分。

1 3

1s

5s

累積作動タイマー - 時間と分（ソフトウェアバージョン2.210より）

累積作動タイマーのリセット - 時間と分

コントロールボタン（右）を長押し
します。

コントロールボタン（中）を長押し
して、0にリセットします。

コントロールボタン（右）を押すと、
新しい設定が保存されます。

2s 3s

2 31

運転の開始

カフを患者に取り付けます。

2 31

「カチン」と
音がする

コントロールボタン（中）を押して、
運転を開始します。カフをポンプに接続します。

運転停止

コントロールボタン（中）を長押し
します。

2 31

ポンプからカフを取り外します。
電源ボタンを長押しして、ポンプを
オフにします。

2s

2s

アラーム音量設定の変更

コントロールボタン（左）を押します。
コントロールボタン（中）を押すと、
音量が変化します。

コントロールボタン（左）を押すと、
音量が保存されます。

2 31

2s
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