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WAARSCHUWING
Lees altijd de gebruiksaanwijzing en bijbehorende documenten voordat u het product gaat 
gebruiken om letsel te voorkomen. 

Verplicht om de gebruiksaanwijzing te lezen.

Beleid met betrekking tot het ontwerp en auteursrecht
® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo-bedrijvengroep.
© Arjo 2023.
Ons beleid is gericht op voortdurende verbetering en we behouden ons daarom het recht voor om 
ontwerpen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is niet toegestaan de inhoud van deze 
publicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder toestemming van Arjo.

Bij het bestellen van reserveonderdelen, telefonische inlichtingen of schriftelijke 
correspondentie altijd modelnaam en serienummer vermelden:

Serienummer van de machine: 
 
 

…………………………………………………… 
 

Machinemodel: 
 
 

…………………………………………………… 
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VOORWOORD
In deze gebruiksaanwijzing worden het ontwerp en de werking 
van de machine en het door de gebruiker uit te voeren onderhoud 
beschreven. In de montage- en installatie-instructies wordt  
de installatie van het apparaat beschreven. De technische 
handleiding beschrijft de informatie die noodzakelijk is voor 
gebruikers en servicetechnici. De informatie in de handleiding  
moet in acht worden genomen om een veilige en foutloze werking 
te garanderen. 

Voordat zij de machine voor de eerste keer gaan gebruiken, 
moeten gebruikers deze gebruiksaanwijzing aandachtig 
doornemen en zich vertrouwd maken met de werking van  
de machine en de veiligheidsinstructies. Gebruikers en 
servicetechnici dienen een uitgebreide training te hebben  
gevolgd door een medewerker van Arjo.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing beschrijft de machine 
zoals ze vanuit Arjo wordt geleverd. Er kunnen verschillen zijn 
vanwege klant- of landspecifieke aanpassingen.

Beschikbare modellen:	

FD1600	 Vrijstaand model met polymeerkamer

FD1610	 Vrijstaand model met roestvrijstalen kamer

FD1615	 Inbouwmodel met roestvrijstalen kamer

Bij de machine wordt de volgende documentatie geleverd:

•	 Gebruiksaanwijzing

•	 Montage- en installatie-instructies

•	 Beknopte handleiding

De eindgebruiker kan bij Arjo de volgende documenten opvragen:

•	 Technische handleiding

•	 Reserve-onderdelenlijst

De bijgevoegde beknopte handleiding moet duidelijk zichtbaar 
worden opgehangen in de spoelruimte.

Arjo behoudt zich het recht voor om de specificatie en het ontwerp 
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie 
in deze gebruiksaanwijzing was up-to-date op de datum van 
publicatie.
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Definities in deze gebruiksaanwijzing

Veiligheidswaarschuwing. Het niet opvolgen  
of begrijpen van de veiligheidsvoorschriften  
kan persoonlijk letsel of schade aan de machine 
tot gevolg hebben.

Heet oppervlak. Risico op letsel.

Gevaarlijke spanning. Risico op letsel. 

Opmerking!
Opmerking betekent: Dit is belangrijke 
informatie voor een correct gebruik  
van dit apparaat.
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1  VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Deze machine werd ontworpen met een aantal ingebouwde 
veiligheidsvoorzieningen.

Om letsel te voorkomen, is het heel belangrijk dat u deze 
veiligheidsvoorzieningen niet omzeilt.

1.1  Belangrijk
•	 �De machine is uitsluitend ontworpen voor aansluiting op een 

watertoevoer (en waar van toepassing op een stoomtoevoer).

•	 Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

•	 �De machine mag alleen door bevoegd personeel worden 
gebruikt. Personeel moet tevens regelmatig worden getraind.

•	 Als enig onderdeel ontbreekt of is beschadigd - het product 
NIET gebruiken.

•	 �Wees voorzichtig bij het gebruik van de machine, want deze 
werkt met heet water en mogelijk ook met stoom.

•	 �Wees voorzichtig bij het gebruik van het chemische middel 
dat in de machine wordt gebruikt. Volg de instructies op het 
middel: 

	ͦ wanneer de stof wordt ingeslikt, in de ogen of op de 
huid komt of wanneer er dampen worden ingeademd.

	ͦ �voor instructies over dosering en wastemperaturen.

	ͦ �voor instructies over opslag en sorteren/afvoeren van 
verpakkingen.

•	 �Controleer of er reinigingsmiddel in de machine is voordat u 
het proces start. Dit is belangrijk, zowel voor de werking van 
de machine als om te voorkomen dat de waskamer verkleurt.

•	 De machine moet schoon worden gehouden om behoorlijk te 
kunnen werken.

•	 Spoel of spuit de machine nooit schoon met water.

•	 �Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde servicetechnicus.

•	 �Omzeil onder geen beding de deurschakelaar van de machine.

•	 �Sluit de apparatuur altijd aan via een RCD (reststroomschakelaar).

•	 �Gebruik altijd een geaarde stroomtoevoer voor de bedpanspoeler.

•	 �Lekkage in het systeem, bijvoorbeeld door een versleten 
deurafdichting, moet onmiddellijk worden verholpen.

•	 �Reserveonderdelen mogen alleen afkomstig zijn van de 
verkoopbedrijven van Arjo.

•	 Als er een ernstig incident optreedt, gerelateerd aan dit 
medische hulpmiddel, dat invloed heeft op de gebruiker of 
de zorgvrager, dan moet de gebruiker of de zorgvrager het 
incident melden aan de fabrikant of de distributeur van het 
medische hulpmiddel. In de Europese Unie moet de gebruiker 
het incident bovendien melden aan de bevoegde autoriteit in 
de lidstaat waarin hij of zij zich bevindt. 
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1.2  Isolatieschakelaar
De machine moet altijd worden uitgerust met een aparte 
isolatieschakelaar in de stroomtoevoer. De isolatieschakelaar 
moet gemakkelijk toegankelijk zijn op een muur dicht bij de machine. 
De externe elektrische isolatieschakelaar moet zijn gemarkeerd 
met “I” en “O” om de positie van de schakelaar vast te stellen.

1.3  In geval van nood
•	 Zet de hoofdschakelaar uit.

•	 Sluit de kranen van de toevoerleidingen voor water  
en eventueel stoom.
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2  PRESENTATIE

2.1  Toepassingsgebied
Bedpanspoeler voor het leegmaken, reinigen en desinfecteren van 
ondersteken, urineflessen en andere containers voor menselijk afval.

De voorwerpen moet u in het juiste houdertype plaatsen, zoals 
aanbevolen door Arjo, om aan de vereisten van EN ISO 15883 te 
voldoen.

De klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een 
installatiekwalificatie, een bedrijfskwalificatie en een prestatiekwalificatie 
conform ISO 15883 voordat de machine in gebruik wordt genomen. 

2.2  Modellen

1 2 

00
13

90
Figuur 1.	Modellen

1.	  Vrijstaand model 2.	  Inbouwmodel
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2.3  Bedieningspaneel

2.3.1  Componenten

41 2 3 5 6 7
Figuur 2.	Bedieningspaneel

1.	  �Geel: Programma loopt
2.	  �Groen: Programma 

afgelopen
3.	  Rood: Foutindicatie
4.	  Scherm

5.	  Spaarprogramma
6.	  Normaal programma
7.	  �Een programma 

starten

2.3.2  Functies

Functie
Geel verklikkerlampje brandt: het proces kan worden 
afgebroken. 
Geel indicatorlampje brandt: de machine voert een 
programma uit. 
Het display geeft de huidige status* aan, bijvoorbeeld 
de reinigingsfase en temperatuur.

Groen indicatielampje brandt: het programma is voltooid. 
Het groene lampje gaat uit als de deur wordt geopend 
en er wordt kort een overzicht van het programma* op 
het display weergegeven, bijvoorbeeld de maximale 
temperatuur.

Rood indicatorlampje brandt: foutmelding. 
De display toont een foutmelding.

Knop voor het selecteren van het spaarprogramma, voor 
licht vervuilde goederen.

Knop voor het selecteren van het normale programma, 
voor normaal vervuilde goederen.

Knop voor het starten van een programma.

* De op de display getoonde informatie hangt af van de display-
opties.
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2.4  Display-opties
Een onderhoudstechnicus kan instellen welke informatie er op de 
display moet worden getoond.

2.4.1  Weergegeven terwijl een programma bezig is
De display kan worden ingesteld voor de volgende weergaveopties 
tijdens het lopen van het programma:

•	 Temperatuur

•	 A0-waarde

•	 A0-waarde/temperatuur

•	 Resterende tijd

•	 Temperatuur / Resterende tijd

•	 A0-waarde/resterende tijd

•	 A0-waarde/resterende tijd/temperatuur

Wordt er een optie met meerdere parameters geselecteerd, dan 
worden de parameters afwisselend getoond. De A0-waarde blijft 
altijd 0 tot de thermische desinfectie start. Zodra een temperatuur 
van 85 °C wordt bereikt, zal de A0-waarde conform de temperatuur 
en tijd oplopen.

2.4.2  Display na einde programma
De display kan worden ingesteld voor de volgende weergaveopties 
na afloop van een programma:

•	 Max. temperatuur

•	 A0-waarde

•	 A0-waarde/max. temperatuur

Wordt er een optie met meerdere parameters geselecteerd, 
dan worden de parameters afwisselend getoond.
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3  BEDIENINGSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, 
zoals handschoenen en een veiligheidsbril, 
wanneer u vuile opvangbakken hanteert en  
deze in de bedpanspoeler laadt. Zo voorkomt  
u besmetting.

3.1  Programmaoverzicht
De standaardprogramma’s van de machine worden hier beschreven. 
De programmaknoppen kunnen ook andere programma’s aanduiden. 
Een onderhoudstechnicus kan de functies van de knoppen aanpassen.

Programma Spaar Normaal
Goederen Licht vervuild Normaal vervuild

Toets    

Proces Reinigen 
Desinfectie 
Ventilatie (optie) 
Einde van het programma

Reinigen 
Desinfectie 
Ventilatie (optie) 
Einde van het programma

Tijd* 6-10 min 7-11 min

Stroom 0,16 kWh 0,16 kWh

Water** 11 l + - 10% 18 l +- 10%

* De procestijden kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte 
koel-/ventilatiemethode. Ze kunnen ook variëren door de 
watertemperatuur en -druk.

** Inclusief koelen.
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3.2  Programma uitvoeren

3.2.1  Programma starten

WAARSCHUWING! 
Als de machine meer dan 72 uur niet is gebruikt, 
dient er een programma met een lege kamer 
te worden uitgevoerd voordat de machine kan 
worden gebruikt om goederen te reinigen.

1.	  Open de deur.

2.	  Plaats de te reinigen goederen in de houder.

3.	  Sluit de deur.

4.	  Kies het programma:

•	 Normaal programma: Druk op , daarna op .

•	 Spaarprogramma: Druk op , daarna op .

5.	  �Het gele lampje bij  knippert gedurende zes seconden. 
Tijdens deze zes seconden kan het programma worden 
geannuleerd door  in te drukken. 

3.2.2  Tijdens een programma dat bezig is

WAARSCHUWING! 
�Als het rode indicatielampje gaat branden, is er 
een fout. Het proces wordt geannuleerd en moet 
worden herhaald.

3.2.3  Nadat het programma is voltooid

WAARSCHUWING! 
�De goederen kunnen heet zijn tegen het einde van 
het programma. Als de temperatuur van de goederen 
hoger is dan 60 °C, geeft de display “U7” aan.

1.	  Als het programma afgelopen is:

•	 gaat het groene lampje bij  branden.

•	 De deur wordt automatisch ontgrendeld.

•	 Koeling/ventilatie van goederen kan doorgaan nadat het 
programma afgelopen is (optie) en wordt dus beëindigd 
als de deur wordt geopend.

2.	  Open de deur en neem de goederen uit.
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3.3  Koelen
Er start een ventilator als het desinfecteren is voltooid:

•	 Er wordt warme lucht uit de kamer gezogen.

•	 Er wordt nieuwe lucht aangevoerd via een HEPA-filter. 

De voorwerpen die moeten worden gewassen, worden met de 
volgende methode gekoeld: 

•	 �Interne koeling: de voorwerpen die moeten worden gewassen, 
worden gekoeld met water uit een tank. 

•	 �Ventilator (optie): voorwerpen worden gekoeld met koude 
lucht van een externe ventilator. De lucht wordt via een 
HEPA-filter aangevoerd. 

Koeling/ventilatie kan actief blijven na voltooid proces (optie). 
Als het groene lampje brandt, kan de koeling/ventilatie worden 
beëindigd door de deur te openen.

3.4  Voorbeelden van voorwerpen en programmaselectie

A

00
26

13

B

Figuur 3.	Voorbeelden van goederen voor spaarprogramma (A) en normaal 
programma (B)
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B B

Figuur 4.	Voorbeelden van goederen voor normaal programma (B)
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4  ONDERHOUD

4.1  Spoelkamer
Eventuele kalkaanslag moet u verwijderen met een daartoe 
bestemd ontkalkingsmiddel, zoals Arjo Clean Neutralizer Plus. 
Lees de instructies voor het middel voordat u het gebruikt.

4.2  Buitenkant

WAARSCHUWING! 
Spuit de machine niet schoon met water.

De buitenkant van de machine kunt u schoonmaken en desinfecteren 
met een schoonmaakmiddel op basis van alcohol of met medicinale 
alcohol. Het gebied rond het display moet worden gereinigd met 
een schoonmaakmiddel op basis van alcohol.

00
13

99

Figuur 5.	De machine schoonmaken

4.3  Preventief onderhoud
Om veiligheidsredenen nooit apparatuur wijzigen of incompatibele 
onderdelen gebruiken.

4.3.1  Periodiek onderhoud
Om de veiligheid en de correcte werking van de machine te 
waarborgen moeten periodiek onderhoud en systeemtesten 
worden uitgevoerd.

De onderhoudsfrequentie hangt grotendeels af van de kwaliteit van 
het inkomende water en van de gebruiksfrequentie van de machine. 
De frequentie van de onderhoudsbeurten moet van geval tot geval 
worden vastgesteld. Arjo adviseert de genoemde 
onderhoudswerkzaamheden met de in de onderhoudstabel vermelde 
intervallen uit te voeren.
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4.3.2  Onderhoudstabel

WAARSCHUWING! 
Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door 
bevoegde onderhoudstechnici.

WAARSCHUWING! 
De machine is op de stroomvoorziening 
aangesloten, en sommige onderdelen zijn onder 
spanning.

Opmerking!  
De onderhoudstabel wordt alleen ter informatie getoond.

Onderstaande onderhoudstabel toont de geadviseerde 
onderhoudsintervallen.

Naast systeemtesten adviseren we de aangewezen reinigingstesten 
en temperatuurvalidaties uit te voeren in overeenstemming met 
EN ISO 15883.

Maatregel Elk jaar/ 
7.500 cycli

Om de 2 jaar/ 
15.000 cycli

Tijd* 
(minuten)

1 Algemeen
1.1 Controleer de bekabeling en aansluitingspunten. • 10

1.2 Controleer het functioneren van de koelventilator. 
Reinig zoals vereist.

• 5

1.3 Controleer of het paneel stevig bevestigd, 
onbeschadigd en leesbaar is.

• 2

1.4 Controleer of het deurslot en de onderbreker correct 
functioneren.

• 5

1.5 Controleer of een symbool voor plaatsing van 
goederen en snelle hulpinstructies aanwezig zijn.

• 1

1.6 Controleer foutcodes en het aantal processen. • 2

2 De kamer
2.1 Controleer of de roterende sproeiers ongehinderd 

draaien. Reinig zoals vereist.
• 20

2.2 Controleer of de vaste sproeiers niet verstopt zijn door 
vuil of afzettingen. Reinig zoals vereist.

• 20

2.3 Controleer op lekkage in de sproeierverbindingen en 
de slangkoppelingen naar de kamer.

• -

2.4 Controleer de werking van de temperatuursensor. • 10

2.5 Controleer of de deur- en kamerpakkingen goed 
afsluiten. Indien nodig reinigen of vervangen.

• 10

2.6 Controleer de bevestiging van de goederenhouder. • 2
2.7 Controleer of de overloopafvoer in de kamer goed 

vast zit.
• -
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Maatregel Elk jaar/ 
7.500 cycli

Om de 2 jaar/ 
15.000 cycli

Tijd* 
(minuten)

2.8 Reinig de binnenkant van de spoelkamer. • 10
2.9 Controleer de deur en de deurveer. • 15
3 Procestank
3.1 Reinig zoals vereist. • -
3.2 Controleer en reinig de niveausensor. • 5
3.3 Controleer of de kleppen werken en of de aansluitingen 

niet lekken. Reinig zoals vereist.
• 10

4 Stoomgeneratoren
4.1 Controleer de aansluitingen op de stoomgenerator op 

lekkage en controleer of de omringende isolatie intact 
is en er geen hete oppervlakken bloot liggen.

• 5

4.2 Controleer of de stoomgenerator naar behoren werkt. • 10
5 Hoofdpomp
5.1 Controleer of de hoofdpomp goed bevestigd is en er 

geen lekken in de aansluitingen zijn.
• 5

6 Doseersysteem
6.1 Controleer de slangen tussen de doseerpomp en de 

houder voor het reinigingsmiddel. Vervang wanneer 
nodig.

• 5-10

6.2 Controleer de doseerhoeveelheid. Indien nodig 
aanpassen.

• 10-30

6.3 Vervang de slang in de doseerpomp. • 5
6.4 Controleer of het alarm “Lege container” werkt. Indien 

nodig reinigen of vervangen.
• 5

6.5 Controleer de werking van de regelklep in de 
stoomgenerator.

• 5

7 Afvoeraansluiting
7.1 Controleer of de afvoeraansluiting vastzit en er geen 

lekkage is.
• 5

8 Ventilator (optioneel)
8.1 Vervang de HEPA-filter. • 10
8.2 Controleer of de ventilator naar behoren werkt en de 

aansluitingen vastzitten.
• 5

8.3 Controleer of de controlekleppen naar behoren 
werken. Reinig zoals vereist.

• 10

8.4 Controleer de slangen van de ventilator. • 5
10 Functiecontrole (bij elk onderhoud)
10.1 Draai een volledig proces en verifieer op basis van de periodieke controlepunten 

of er geen afwijkingen zijn.
10.2 Controleer of de lampjes en alarmen op het paneel functioneren.

* De benodigde tijd is geschat met verwijderde bovenkant, en kan variëren afhankelijk van de 
installatie-instellingen, bedrijfsomstandigheden en het uitrustingsniveau.
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4.4  Machines die niet in gebruik zijn
Bij een machine die niet in gebruik is, moet het afvoerprogramma 
worden uitgevoerd. Neem contact op met een onderhoudstechnicus.
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5  ALARM

5.1  Alarmindicatie

WAARSCHUWING! 
Als het desinfecteringsproces is geannuleerd, zijn 
de goederen niet schoon. De goederen moeten 
opnieuw worden verwerkt.

Als het rode lampje bij  brandt, is het desinfecteren afgebroken. 
Op het display wordt een foutmelding weergegeven, zie 
“Problemen oplossen”. 

5.2  Bevestiging van foutmelding

WAARSCHUWING! 
�Dit mag alleen door bevoegd personeel worden 
uitgevoerd.

Bepaalde foutmeldingen moeten worden bevestigd voordat de 
machine kan terugkeren naar het programma. Wanneer u de 
oorzaak van de fout hebt gevonden en de fout hebt gecorrigeerd, 
wordt de foutmelding als volgt bevestigd:

Druk eerst op de knop  en daarna op de knop . Houd beide 
knoppen 5 seconden gelijktijdig ingedrukt. Wanneer de fout niet 
wordt gecorrigeerd, kan de foutmelding niet worden bevestigd. De 
machine is nu klaar voor gebruik. Voer het afgebroken programma 
uit om de voorwerpen te desinfecteren. Vraag hulp van een 
onderhoudstechnicus als de fout niet verdwijnt.

5.3  Tijdens een stroomstoring
Als de stroom tijdens een proces uitvalt, blijft de machine vergrendeld. 
Als er weer stroom is, start de machine het proces automatisch opnieuw.
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6  PROBLEEMOPLOSSING

6.1  Lijst met codes
In de onderstaande tabellen worden de foutmeldingen beschreven 
die kunnen worden weergegeven, samen met mogelijke maatregelen.

Code Beschrijving Maatregel
U1 Te weinig ontkalkingsmiddel Vul ontkalkingsmiddel bij.

U2 Te weinig procesmiddel Vul procesmiddel bij.

U3 Te weinig spoelmiddel Vul spoelmiddel bij.

U7 Waarschuwing: goederen met hoge 
temperatuur

Laat de goederen afkoelen.

U9 Waarschuwing voor niet-gebruik De machine is 72 uur niet gebruikt. Voordat de machine 
wordt gebruikt om goederen te reinigen moet een 
programma worden uitgevoerd met een lege kamer.

H6 Startpoging met open deur Sluit de deur: de machine onderneemt dan een 
nieuwe startpoging. Als de fout niet verdwijnt, neem 
dan contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

H7 Deur kan niet worden gesloten Bevestig de fout zoals hierboven beschreven. Sluit de 
deur op de juiste manier. Probeer opnieuw te starten. 
Als de fout niet verdwijnt, neem dan contact op met 
bevoegd onderhoudspersoneel.

H8 Deur kan niet worden ontgrendeld Bevestig de fout zoals beschreven op de vorige 
pagina. Als de fout zich opnieuw voordoet, neem dan 
contact op met een bevoegd onderhoudstechnicus.

F1 Fout temperatuursensor Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

F4 Logicafout in deur: deur vergrendeld 
maar niet gesloten.

Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

F7 Desinfecteertemperatuur niet bereikt. Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

F8 Deur open/ontgrendeld tijdens 
proces

Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

F9 Fout in instellingen (fout E2) Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

F10 Tank vullen/leegmaken mislukt Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

F11 Lekkage Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

F13 Programmafout Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

6.2  Codetypes
•	 Ux is een informatiecode.

•	 Hx is een bedieningscode.

•	 Fx is een foutcode.
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7  REINIGINGSMIDDEL

7.1  Het gebruiken van reinigingsmiddel

WAARSCHUWING! 
Het gebruik van andere – vooral zuurrijke – 
reinigingsmiddelen kan de machine (doseerpompen, 
stoomgeneratoren en leidingen) beschadigen.

WAARSCHUWING! 
�Volg de instructies op de verpakking voor 
aanvullende instructies over het gebruik 
van het reinigingsmiddel.

De machine is gekeurd en getest met reinigingsmiddelen van Arjo. 
We raden u aan om reinigingsmiddelen van Arjo te gebruiken.

•	 De aanbeveling van chemische middelen in de 
handleiding impliceert niet dat de fabrikant van de machine 
aansprakelijkheid aanvaardt voor mogelijke effecten van het 
middel op te reinigen goederen.

•	 Wijzigingen in de samenstelling, condities, etc. die niet door 
de fabrikant werden gemeld, kunnen het resultaat van het 
reinigingsproces beïnvloeden.

•	 Volg bij het gebruik van nieuwe instrumenten altijd de 
instructies van de fabrikant van het apparaat.

•	 De doseringshoeveelheid is afhankelijk van de waterkwaliteit. 
Voor meer informatie, zie de productspecificatie van de 
proceschemicaliën.

7.2  Spoelmiddel
De volgende reinigingsmiddelen kunnen bij verkooppunten van 
Arjo worden besteld.

Middel Beschrijving
 ARJO LIQUIDS 

FLUSHER DETERGENT
Een mild alkalisch reinigingsmiddel 
voor automatische reiniging van 
opvangbakken.

 ARJO LIQUIDS 
FLUSHER RINSE

Een milde alkalische oplossing 
voor het automatisch spoelen van 
opvangbakken en systeemleidingen 
om kalkafzetting door hard water te 
voorkomen.
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7.3  Positionering
De onderstaande afbeelding toont o.a. de plaats van het 
reinigingsmiddel bij het vrijstaande model.
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Figuur 6.	Voorbeeld van de plaatsing van het reinigingsmiddel

7.4  Verwisselen

WAARSCHUWING! 

  
Gebruik altijd een beschermende bril en handschoenen 
om oog- en huidletsel te voorkomen. Bij contact 
spoelen met veel water. Als ogen of huid geïrriteerd 
raken, contact opnemen met een arts. Lees altijd het 
veiligheidsinformatieblad van het reinigingsmiddel. 

 Als u een nieuw reinigingsmiddel plaatst, controleer dan altijd 
of de fles goed is aangesloten. De ring op het alarm voor laag 
niveau (A) moet dezelfde kleur hebben als op de zijkant van de 
verpakking (B).
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Figuur 7.	Het reinigingsmiddel controleren.



23 

8  WATERKWALITEIT

WAARSCHUWING! 
De klant is ervoor verantwoordelijk dat de 
bedpanspoeler van water van de juiste kwaliteit 
wordt voorzien.

De kwaliteit van het water dat tijdens alle wasfases wordt gebruikt, 
is van groot belang voor goede wasresultaten.

8.1  Eisen
Het water dat in elke fase wordt gebruikt, moet compatibel zijn met:

•	 het materiaal waarvan de machine is gemaakt,

•	 De chemicaliën die tijdens het proces worden gebruikt.

•	 De procesvereisten voor de diverse procesfasen.

8.2  Belangrijkste factoren
De belangrijkste factoren voor een goede waterkwaliteit zijn:

Hardheid: Bij een hoge hardheid ontstaat er kalkaanslag in de 
bedpanspoeler, wat tot slechte wasresultaten leidt.

Ionische verontreinigingen: Een hoge concentratie ionische 
verontreiniging kan corrosie en putjes in roestvrij staal veroorzaken. 
Zware metalen zoals ijzer, mangaan of koper kunnen instrumenten 
dof maken.

Bacteriologische verontreinigingen: De te wassen goederen 
worden behandeld tegen micro-organismen en aanverwante 
restproducten die koortssymptomen kunnen veroorzaken wanneer 
zij het menselijk lichaam binnendringen. Gebruik water dat geen 
hogere biologische belasting veroorzaakt.

Sanitaire chemicaliën: Hoge concentraties sanitaire chemicaliën, 
en een hoge blootstelling daaraan, kunnen corrosie en putjes in 
roestvrij staal veroorzaken.

8.3  Aanbeveling
•	 Arjo adviseert tijdens de voorspoel-, was- en eindspoelfase 

water van drinkbare kwaliteit te gebruiken, conform de 
richtlijnen.

•	 De aanbevolen waterkwaliteit is drinkwater met max. 5 °dH.

•	 Meer gedetailleerde informatie over een aanvaardbare 
waterkwaliteit is te vinden in “Richtlijnen voor Drinkwaterkwaliteit” 
gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
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8.4  Plaatselijke norm
Indien de plaatselijke normen strenger zijn dan de aanbevelingen 
van Arjo, moeten die worden gevolgd. Vooral als er behandeld 
water wordt gebruikt voor de laatste was-/desinfecteerfase.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de fabrikanten van chemische 
en medische apparatuur.

8.5  Plaatselijke norm, typische specificatie
Een typische specificatie voor behandeld water is:

pH 5,5 tot 8

Geleiding <30 µs/cm(1)

TDS < 40 mg/l

Maximale hardheid < 50 mg/l

Chloor < 10 mg/l

Zware metalen < 10 mg/l

Fosfaten < 0,2 mg/l als P2O5

Silicaten < 0,2 mg/l als SiO2

Endotoxines <0,25 EU/ml

Totaal aantal micro-
organismen

< 100 per 100 ml
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9  MILIEUPRODUCTVERKLARING
Kunststof Roestvrij staal
FD1600 FD1605 UB FD1610 FD1615 UB

Totaalgewicht kg / % 
per gewicht

90 / 100 65 / 100 100/ 100 75 / 100

Mechanische onderdelen

Roestvrij staal 41 / 45,5 21 / 32,3 60 / 60 35 / 46,6

Staal 1 / 1,1 1 / 1,5 1 / 1 1 / 1,3

Gietijzer 13 / 14,4 13 / 20 13 / 13 13 / 17,3

Koper 1 / 1,1 1 / 1,5 1 / 1 1 / 1,3

Kunststof 25 / 27,7 25 / 38,4 16 / 16 16 / 21,3

Rubber 3 / 3,3 3 / 4,6 3 / 3 3 / 4

Andere mech. 
onderdelen

2 / 2,2 2 / 3 2 / 2 2 / 2,6

Elektriciteit / elektronica

Bedrading 1 / 1,1 1 / 1,5 1 / 1 1 / 1,3

Printplaten 0,2 / 0,2 0,2 / 0,3 0,2 / 0,2 0,2 / 0,3

Andere 
componenten

2,8 / 3,1 2,8 / 4,3 2,8 / 2,8 2,8 / 3,7

9.1  Aantekeningen
Andere onderdelen bestaan uit pompen, deurmotoren enz. die niet 
kunnen worden gewogen of opgedeeld zoals andere onderdelen. 
Er bevindt zich geen kwik in de machine of de onderdelen ervan.

9.2  Distributie
De machines worden verpakt op houten pallets en bekleed met 
geribd karton of ingepakt in plastic. Als gebruiker moet u ervoor 
zorgen dat het verpakkingsmateriaal op de juiste manier wordt 
gesorteerd en gerecycled.

9.3  Gebruik
De bedpanspoeler heeft gedurende de hele levensduur invloed op 
het milieu. Volgens ons oordeel hebben stroom en water de grootste 
impact op het milieu. In totaal gebruiken de machines tijdens hun 
levensduur ongeveer 11.000 kWh aan stroom en ongeveer 1.300 m³ 
water. Er komt in totaal 210 liter reinigingsmiddel in het afvoersysteem, 
afhankelijk van de programma’s/doseringen van de machine.
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9.4  Afvalverwerking
De machines bestaan hoofdzakelijk uit roestvrij staal, kunststoffen/
rubber/glas en andere recycleerbare metalen. Wanneer de machine 
wordt afgedankt, moeten de materialen worden gerecycled. 
Bedrading en printplaten bevatten substanties die schadelijk zijn 
voor het milieu (zoals lood, cadmium, pvc en broomhoudende 
vlamvertragers) en moeten dus bij elektronisch afval worden 
gesorteerd. Kunststof en rubber moeten afzonderlijk worden 
gesorteerd.

9.5  Laadpallets
De pallet waarop de machine wordt geleverd, is vervaardigd 
en gelabeld volgens ISPM15. Dit label betekent dat de houten 
verpakking is gedroogd en gehard, KD 56 °C/30 min.
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10  VERWIJDERING NA EINDE LEVENSDUUR

WAARSCHUWING! 
�Het product kan besmet zijn en moet vóór 
recycling worden gedesinfecteerd.

Apparatuur met elektrische en elektronische componenten moet 
uit elkaar worden gehaald en conform Afgedankte Elektrische en 
Elektronische Apparatuur (AEEA=WEEE) of in overeenstemming 
met lokale of nationale voorschriften worden gerecycled.

Desinfectievloeistoffen - als u vloeistof wilt verwijderen, is het 
veilig om dit met lopend water door het afvoerkanaal te gieten. 
Deze producten worden in water opgelost en worden meestal met 
water gemengd bij gebruik voor reiniging. Uw gemeente zal deze 
reinigingsmiddelen op dezelfde manier behandelen als wanneer 
u ze voor reiniging zou gebruiken.

De verpakkingsflessen moet worden gerecycled volgens de 
nationale of plaatselijke regelgeving.
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11  TOELICHTING BIJ SYMBOLEN
Symbool Toelichting

WAARSCHUWING

Waarschuwing, heet oppervlak

Waarschuwing, gevaarlijke spanning

Draag beschermende handschoenen

Draag oogbescherming

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing – Deze moet worden gelezen

Naam en adres van de fabrikant

Productiedatum

Datum voor uiterste gebruik

REF
Catalogusnummer

SN Serienummer

Duidt aan dat het product een medisch hulpmiddel is volgens  
de EU-verordening betreffende MDR 2017/745

Unieke hulpmiddelenidentificatie 

CE-markering die conformiteit aanduidt met de geharmoniseerde wetgeving 
van de Europese Unie. Getallen duiden toezicht van een aangemelde instantie 
(Notified Body) aan

IP = bescherming tegen binnendringen, een classificatiewaarde voor de 
bescherming tegen mechanisch binnendringen en het binnendringen van water

WMTS104
LicWMK26397

SAI Global
LAU-LBP13042

WaterMark

“WaterMark”-certificeringslabel met licentienummer WMK26397
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Symbool Toelichting
Verordeningen inzake watertoevoer (aansluitingen) en Schots 
waterleidingsreglement (Scottish Water Byelaws)

Intertek Warnock Hersey-certificeringsmerk

Etiket met elektrische gegevens. Geeft ETL-certificering via Intertek aan.  
Het bewijs dat het product voldoet aan de Noord-Amerikaanse 
veiligheidsnormen

Conformiteitscertificaat DVGW CERT

c e r t i f i e d

BRL-K14011

Nederlandse veiligheidscertificering voor waterveiligheid

00
00

52

Scheid te recyclen elektrische en elektronische componenten volgens  
de Europese Richtlijn 2012/19/EU (AEEA)

Recyclebaar, het getal (2) duidt op polyethyleen met een hoge dichtheid
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12  ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
Beoogde omgeving: industriële elektromagnetische omgeving

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissie

Emissietest Naleving Richtlijn

RF-emissie CISPR 11 Groep 1

Dit apparaat gebruikt RF-energie uitsluitend voor  
de interne werking. Daarom zijn de RF-emissies  
erg laag en zullen deze waarschijnlijk geen storingen 
veroorzaken in elektronische apparatuur in de 
omgeving.

Dit apparaat is geschikt voor gebruik in alle 
instellingen, met inbegrip van gewone huishoudens 
en instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op 
het openbare laagspanningsnetwerk dat gebouwen 
met een woonfunctie van stroom voorziet.

RF-emissie CISPR 11 Klasse A

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit

Immuniteitstest IEC 60601-1-2 testniveau/
prestatiecriterium

Nalevingsniveau/
prestatiecriterium

Elektrostatische ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2

±4 kV contactontlading/B
±8 kV luchtontlading/B

±4 kV contactontlading/B
±8 kV luchtontlading/B

Geleide storingen veroorzaakt 
door RF-velden
IEC 61000-4-6

3 V in 0,15 MHz tot 80 MHz/A 3 V in 0,15 MHz tot 80 MHz/A

Uitgestraald radiofrequent 
elektromagnetisch veld
IEC 61000-4-3

10 V/m (80 MHz tot 1 GHz)/A
3 V/m (1,4 GHz tot 2 GHz)/A
1 V/m (2 GHz tot 2,7 GHz)/A

10 V/m (80 MHz tot 1 GHz)/A
3 V/m (1,4 GHz tot 2 GHz)/A
1 V/m (2 GHz tot 2,7 GHz)/A

Elektrische snelle  
transiënten/stootspanning
IEC 61000-4-4

±2 kV AC-poort/B
5 kHz herhalingsfrequentie

±2 kV AC-poort/B
5 kHz herhalingsfrequentie

Stroomfrequentie  
magnetisch veld
IEC 61000-4-8

30 A/m 50 Hz of 60 Hz/A 30 A/m 50 Hz/A

Stootspanningen
IEC 61000-4-5

±1 kV lijn-naar-lijn/B
±2 kV lijn-naar-massa/B

±1 kV lijn-naar-lijn/B
±2 kV lijn-naar-massa/B

Spanningsdalingen, 
korte onderbrekingen en 
spanningsschommelingen  
in voedingsleidingen
IEC 61000-4-11

0% UT; 1 cyclus/B
40% Utl 10/12 cycli*/C
70% gedurende 25/30 cycli*/C
0% gedurende 250/300 cycli*/C

0% UT; 1 cyclus/B
40% Utl 10/12 cycli*/C
70% gedurende 25/30 cycli*/C
0% gedurende 250/300 cycli*/C

*Bijvoorbeeld: “25/30 cycli” betekent “25 cycli voor 50Hz-test” of “30 cycli voor 60Hz-test”.

Opmerking: UT is de wisselstroom netspanning vóór toepassing van het testniveau.
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